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Turek, dnia 7 grudnia 2021 r. 

 

SP ZOZ / DZ / 1827 / 2021 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę aparatu do znieczulenia dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-31/2021 

 

informacja z otwarcia ofert  

 

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, żre w niniejszym postepowaniu wpłynęły następujące 

oferty: 

1. GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołska 9, 02 – 583 Warszawa, cena zamówienia – 

140 000,00 zł brutto, termin dostawy – do 21 grudnia 2021 roku, parametry techniczne: 

a) parametry ogólne: 

 awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co 

najmniej 90 minut – tak, 

 wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę 

donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min – nie,  

b) rejestrator, tryb wentylacji: 

 funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub 

zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do 

zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min. – 

nie, 

c) regulacja 

 zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada 

I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika – nie, 

d) prezentacja 

 prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) – nie, 

e) Funkcjonalność 

 wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe 

wyłączenie tej funkcji – nie, 

 konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów 

tej serii – tak, 

 eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), 

Dziennika (tzw. Rejestr  lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są 

parametry pracy), wyników Testu – nie,  

f) alarmy 

 alarm wykrycia drugiego anestetyku – nie, 

g) Inne 

 lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na 

ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności – 

tak, 

h) monitor do aparatu 

 monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu – tak, 

 dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki 



 

zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock – nie, 

 w trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas 

– nie, 
 

 
Dyrektor 
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Sporządził: 
Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska  
Numer telefonu – 63 2805615 


