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SP ZOZ / DZ / 196 / 2022 

      

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów 

medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: 

ZP-TP-3/2022 

  

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi: 

1. Pakiet 6 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów w kolorze 

niebieskim. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza fartuchy w kolorze niebieskim, przy zachowaniu pozostałych 

parametrów.  

2. Pakiet 7 i 8 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonanych 

z włókniny SMMMS z czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, fartuchy o poniższych 

wymiarach: 

 rozmiar M – szerokość fartucha 163 cm, 

 rozmiar L – szerokość fartucha 167 cm, 

 rozmiar XL – szerokość fartucha 171 cm, 

 rozmiar XXL – szerokość fartucha 175 cm, 

tolerancja +/- 2 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane fartuchy.  

3. Pakiet nr 8 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów ze 

wzmocnieniem z laminatu ¾ rękawów oraz części przedniej o wymiarach: rozmiar M-XXL 

wzmocnienie – 50x100 cm +/-2 cm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane fartuchy  

4. Pakiet  13 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na stolik Mayo w 

rozmiarze 80x145 cm (+/-5 cm), osłona ze wzmocnieniem na całej długości o wymiarach 

60x145 cm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną serwetę na stolik Mayo.  

5. Pakiet 14 i 15 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet o gramaturze 

min. 55 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.110 kPa, na mokro min. 127 kPa, 

odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H20.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.  

6. Pakiet 17 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 

150x180 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza serwety w rozmiarze 150 x 180 cm.  

7. Pakiet 20 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 



Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60x85cm  

 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm  

 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym 

oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm 

 przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic 

odbytu – 50x50cm,  

 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,  

 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,  

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych.   

8. Pakiet 22 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm  ze wzmocnieniem 60x85cm  

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm 

 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w 

kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm 

 1 serweta przylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 

50x75cm 

 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,  

 1 osłona na kończynę 25x80cm, 

 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm, 

 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,  

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do artroskopii barku.  

9. Pakiet 24 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm  

 1 serweta na stół instrumentariuszki  140x190cm, wzmocnienie 75x190cm 

 1 serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm,  po dwóch 

stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody i  

dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty 

chirurgiczne o wym. 40x73 cm 

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do laparoskopii brzusznej.  

10. Pakiet 25 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm  

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm 

 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, 

wzmocniona na powierzchni 50x75cm 

 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, 

wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 

 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na 

powierzchni min. 45x60cm 

 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,  



 4 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet uniwersalnych.  

11. Pakiet 26 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm  

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm  

 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym 

wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm 

 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na 

krótszym boku o wym. 5x90 cm 

 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

 4 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet uniwersalnych z serwetą z 

wycięciem „U”.  

12. Pakiet 27 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,  

 1 serweta na stół instrumentariuszki  140x190cm,  

 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym 

(samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na 

powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm 

 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,  

 1 osłona na kończynę 35x80cm,  

 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,  

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do operacji na kończynie.  

13. Pakiet 53 – zwracamy się o dopuszczenie zestawu o poniższym ospie: Jałowy zestaw serwet 

wykonany  z laminatu folii PE i włókniny PP 62g/m2 ze wzmocnieniem: Spunlance 70g/m2. 

Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na 

mokro) 170kPA. Skład: 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm  

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm  

 1 serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 

2 okna: jama brzuszna – przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. 

powierzchni 60x120 cm i  nieprzylepne okno do obłożenia krocza o  wymiarach 9x12cm 

otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty (typu"rzep") do mocowania 

kabli i drenów 

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do operacji brzuszno-krocznych.  
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