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SP ZOZ / DZ / 213 / 2022 

      

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów 

medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: 

ZP-TP-3/2022 

  

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi: 

1. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 

wykonanej z włóknin o gramaturze min. 14g/m2 (jedna warstwa), wiązanej na troki o dł. min. 

34 cm o barierowości bakteryjnej ≥ 98%? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej maski.  

2. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego w 

rozmiarze uniwersalnym, w kształcie furażerki, wiązanego z tyłu na troki, posiadającego część 

przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia, wykonanego na całej powierzchni z włókniny 

wiskozowej przepuszczającej powietrze o gram. 25 g/m2 w kolorze zielonym, pakowanego w 

kartonik a’ 100 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego czepka.  

3. Pakiet nr 6, poz. 6.1-6.2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha 

higienicznego w kolorze niebieskim w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim, nie dopuszcza fartucha w rozmiarze 

uniwersalnym.  

4. Pakiet nr 7, poz. 7.1-7.4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha 

chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS z min. trzyścieżkowym szwem 

ultradźwiękowym, posiadającego rękawy o kroju prostym, zapinanego w okolicy szyi na taśmę 

wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków, 

w następujących rozmiarach: M-150 cm; L-157 cm; XL-165 cm; XXL-170 cm? Pozostałe 

parametry bez zmian 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów.  

5. Pakiet nr 8, poz. 8.1-8.4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha 

chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS z min. trzyścieżkowym szwem 

ultradźwiękowym, posiadającego rękawy o kroju prostym, zapinanego w okolicy szyi na taśmę 

wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków 

posiadającego wzmocnienie z laminatu na rękawach (do wysokości łokcia) i w części przedniej 

o wymiarach: M-40x80 cm, L-50x90 cm, XL-50x100 cm, XXL-50x100 cm. Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów.  



6. Pakiet nr 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo 

posiadającej warstwę chłonną w rozmiarze min. 60 x 145 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną serwetę.  

7. Pakiet nr 14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o odporności na 

rozerwanie na sucho min. 145 kPa i mokro min. 134 kPa oraz odporności na przenikanie cieczy 

min. 150 cm H2O? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.  

8. Pakiet nr 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z 

laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m2 o odporności na rozerwanie na sucho min. 145 

kPa i mokro min. 134 kPa oraz odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.  

9. Pakiet nr 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 

175 cm lub 175 x 200 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza serwet w zaproponowanych rozmiarach.  

10. Pakiet nr 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przechowywania 

płynów w rozmiarze 56 x 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kieszeni w zaproponowanym rozmiarze.  

11. Pakiet nr 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego o 

następującym składzie: 

 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona – 150 x 190 cm, 

 1 x serweta na stolik Mayo – 80 x 145 cm, 

 4 x ręczniki celulozowe – 33 x 30 cm, 

 2 x taśma przylepna – 10 x 50 cm, 

 1 x serweta extra wzmocniona, U przylepna 10 x 95 cm (pad z wiskozy) – 245 x 280 cm, 

 1 x serweta wzmocniona przylepna – 300 x 170 cm, 

 1 x serweta nieprzylepna – 90 x 75 cm, 

 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona – 190 x 150 cm, 

 1 x osłona na kończynę – 35 x 120 cm 

 
Materiał serwet głównych 2 warstwowy na całej powierzchni PP+PE o gramaturze min. 55 

g/m2 w części podstawowej, w części wzmocnionej pad chłonny o min. gramaturze 110 g/m2. 

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 220 kPa, odporność na 

rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 220 kPa, odporność na penetrację płynów 

min. 130 cm H2O 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do zabiegów na biodrze.  



12. Pakiet nr 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2 o następującym 

składzie 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona – 150 x 190 cm, 

 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9x12 

cm) – 250/250 x 280 cm, 

 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki – 75 x 90 cm, 

 1 taśma samoprzylepna – 10 x 50 cm, 

 1 tęcznik celulozowy – 30 x 33 cm 

 
Odporności na rozerwanie na sucho min. 145 kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 134 

kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych.  

13. Pakiet nr 22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi 

padami chłonnymi o następującym składzie: 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniony – 140 x 190 cm +/-10%, 

 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona – 80 x 145 cm, 

 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 10 x 60 cm) – 250 x 

200 cm. 

 1 serweta nieprzylepna – 150 x 175 cm, 

 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym – 150 x 240 cm, 

 1 osłona na kończynę – 25 x 80 cm, 

 2 taśmy samoprzylepna – 10 x 50 cm, 

 4 ręczniki celulozowe – 30 x 33 cm 

 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 180 kPa, odporność na 

rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 170 kPa, odporność na przenikanie cieczy w 

obszarze krytycznym min. 200 cm H2O 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do artroskopii barku.  

14. Pakiet nr 24 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi 

padami chłonnymi o następującym składzie: 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona – 150 x 190 cm, 



 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona – 80 x 145 cm, 

 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na 

narzędzia chirurgiczne – 250/260 x 280 cm, 

 1 taśma przylepna – 10 x 50 cm, 

 1 uchwyt Velcro – 2 x 23 cm, 

 4 ręczniki celulozowe – 30 x 33 cm 

 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 180 kPa, odporność na 

rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 170 kPa, odporność na przenikanie cieczy w obszarze 

krytycznym min. 200 cm H2O 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawy serwet do laparoskopii brzusznej.  

15. Pakiet nr 25 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2, z dodatkowymi 

padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 o następującym składzie: 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, 

 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzm. min. 60 x 145 cm), 

 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 

cm), 

 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad min. 50 x 75 

cm), 

 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm), 

 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 

 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm  

 
Pozostałe parametry bez mian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet uniwersalnych.  

16. Pakiet nr 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2, z dodatkowymi 

padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 o następującym składzie: 

 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) – 190 x 150 cm, 

 1 serweta na stolik Mayo (wzm. min. 60 x 145 cm) – 80 x 145 cm, 

 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (15 x 95 cm) z padem chłonnym (pad min. 

100 x 175 cm) – 260 x 200 cm, 



 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym (pad min. 50 x 75 cm) – 250 x 170 

cm, 

 1 serweta operacyjna wzmocniona – 190 x 150 cm, 

 4 ręczniki celulozowe – 33 x 30 cm, 

 1 taśma przylepna – 10 x 50 cm 

 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet uniwersalnych z serwetą z wycięciem „U”. 

17. Pakiet nr 27 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2, z dodatkowymi 

padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 i następującym składzie: 

 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) - 190 x 150 cm, 

 1 serweta na stolik Mayo – 80 x 145 cm, 

 2 ręczniki celulozowe – 33 x 30 cm, 

 1 serweta wzmocniona do operacji słoni / stopy, otówr 3 cm – 245 x 320 cm, 

 1 uchwyt Velcro – 2 x 23 cm, 

 1 serweta PE – 150 x 200 cm 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do operacji na kończynie. 

18. Pakiet nr 29 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 43 x 38 

cm, bez sztywnika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej kieszeni.  

19. Pakiet nr 37 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2 i odporności na 

rozerwanie na sucho min. 145 kPa i mokro min. 134 kPa oraz odporności na przenikanie cieczy 

min. 150 cm H2O? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.  

20. Pakiet nr 40 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym 

składzie: 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona – 150 x 190 cm, 

 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona – 80 x 145 cm, 

 1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) – 234  x320 cm, 

 2 ręczniki celulozowe – 30 x 33 cm,  



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet pionowych izolacyjnych.  

21. Pakiet nr 41 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta 

wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 33 g/m2, sklasyfikowanej jako 

produkt higieniczny (nie wyrób medyczny)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.  

22. Pakiet nr 42 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym 

składzie: 

 1 serweta na stół narzędziowy – 95 x 120 cm, 

 1 serweta dla noworodka – 87 x 90 cm, 

 1 serweta pod pośladki – 120 x 100 cm, 

 1 x serweta nieprzylepna – 75 x 45 cm, 

 1 ręcznik celulozowy – 30 x 33 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do porodu.  

23. Pakiet nr 43 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 

cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 50x60 cm. 

24. Pakiet nr 43 – z wracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwór w serwecie 

ma być lepny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga serwety z otworem lepnym.   

25. Pakiet nr 44 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókninowego czepka 

chirurgicznego o gramaturze min. 25g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot, o wymiarach min. 3,0 

x 18 cm, o całkowitej wysokości min. 24 cm, pakowanego w kartonik w formie podajnika po 

100 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego czepka.  

26. Pakiet nr 46 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń 

lędźwiowych o następującym składzie: 

 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm (pp-pe, gram. min. 50 g/m2) 

 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (celuloza-

pe, gram. min. 50 g/m2) 

 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm  

 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml  

 1 x igła 18G x 1 1/2  

 1 x igła 22G x 1 1/4  

 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki  

 1 x opatrunek z wkładem chłonnym, przylepny 7,2 x 5 cm 

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na 

odpadki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawy do znieczuleń lędźwiowych.  

27. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłuć 

centralnych o następującym składzie: 

 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm  

 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki  

 1 x kleszczyki plastikowe  

 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm  

 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm  

 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 

oddzielnych części), otwór przylepny  

 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)  

 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)  



 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)  

 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)  

 1 x igłotrzymacz 14 cm  

 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) 

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na 

odpadki 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do wkłuć centralnych.  

28. Pakiet nr 51 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej wiązanej 

na troki o dł. min. 34 cm, barierowości bakteryjnej ≥ 98% w kolorze zielonym? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej maski.  

29. Pakiet nr 53 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2, z dodatkowymi 

padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 i następującym składzie: 

 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona – 150 x 190 cm, 

 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona (wzm. min. 60 x 145 cm) – 80 x 145 cm, 

 1 taśma przylepna – 10 x 50 cm, 

 1 serweta przylepna – 90 x 75 cm, 

 1 serweta brzuszno-kroczna z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm) – 230 x 

250/280 cm, 

 4 ręczniki celulozowe – 30 x 33 cm 

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 168 kPa, odporność na 

rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 168 kPa, odporność na penetrację płynów 

min. 165 cm H2O 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do operacji brzuszno-krocznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: 

Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska  

Numer telefonu – 63 2805615 


